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постоянного тока. Для правильного отображения знака 
измеряемого тока на клещах присутствует отметка «+» . Если 
направление тока в проводнике соответствует отметке на клещах 
(ток “входит” в клещи), тогда показания будут иметь 
положительный знак измерений. В противном случае на дисплее 
будет знак «—». Если перед или после измерения значение на 
дисплее не возвращается на «0» - нажмите кнопку «ОБНУЛЕНИЕ».
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